Gniezno 02.05.2018 r.

Wyjasnienia

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
w Gnieznie, w zwiazku z prowadzonym postgpowaniem do 30 000 euro pt. ,,Dostawa
maszyny do zamglawiania” sprawa 16/U/2018, udziela odpowiedzi na zadane pytania od

Wykonawcéw, a mianowicie:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie mobilne - lekkie wyposazone w raczke ulatwiajgca
przenoszenie? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

2. Czy Zamawiajacy przez jednokrotny proces zamglawiania rozumie czas wylgczenia sali
z obiegu do ponownego jej uzycia? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza do oceny
urzadzenie, ktore aby osiagnaé¢ pelna skuteczno$é bdéjcza wymaga powtarzania
procedury. Zamawiajacy wymaga, aby zamglawiacz po wstawieniu do
pomieszczenia i uruchomieniu procesu osiagal oczekiwana skutecznosé¢ bojcza
bez koniecznosci dublowania czynno$ci.

3. §6 ust. 4 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang wskazanego zapisu na: ,,W okresie
gwarancji Wykonawca, zobowigzany bedzie, w przypadku wystapienia usterki sprzetow
objetych Przedmiotem Umowy, do naprawy w 48 godzin od zgloszenia usterki (w dni
robocze), lub wymiany wadliwego elementu/podzespolu na nowy w terminie 10 dni od
zgloszenia usterki.” Obecny zapis pozwala Zamawiajagcemu na zadanie wymiany sprzetu po
malo istotnych naprawach elementéw niemajacych wplywu na sprawng prace urzadzenia.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

4. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie do dekontaminacji na bazie H202 o stezeniu 7%-8% do
pomieszczen bez koniecznosci dodatkowego zamglawiania o kubaturze do 200m?, ktére
nieznacznie odbiega od wymagan Zamawiajacego? Odp. Zgodnie z zapisami w zaproszeniu

5. Czy Zamawiajacy wymaga skutecznosci dzialania potwierdzang testem biologicznym
Geobacillus Stearothermophilus logl0"6 o czasie odczytu do 48 h oraz testem chemicznym
bezposrednio po procesie dekontaminacji? Odp. Zamawiajacy nie wymaga

6. Czy Zamawiajacy majac na celu wysokie wymagania odnosnie skutecznosci dzialania
i eliminacji sporéw bakteriobdjczych wymaga urzadzenia, ktére posiada wbudowany
generator ozonu znacznie poprawiajacy skutecznosé bdjcza? Odp. Zamawiajacy nie
wymaga

7. Czy Zamawiajacy w celu uniknigcia uzycia blednego s$rodka chemicznego wymaga
urzadzenia z pojemnikami oznaczonymi kodem RFID? Odp. Zamawiajacy nie wymaga



8. Czy w celu zapewnienia wysokiej jakosci parametréow mgly Zamawiajagcy wymaga
technologii dekontaminacji mgly suchej bez wilgoci o ilosci $rodka biobdjczego 8-10ml/m3?
Odp. Zamawiajacy nie wymaga

Powyisze wyjasnienia Zamawiajjcego stanowig integralng tre§¢ zapisow zaproszenia
i s wigzace dla Wykonawcow bioracych udzial w niniejszym postepowaniu.

Z powazanie

Marek Czaplicki



