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Wyjasnienia tresci SIWZ

Zamawiajacy - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2018r. , poz. 1986) w zwiazku z zapytaniami Wykonawcéw
dotyczacych wyjasnien do SIWZ, znak postepowania 33/2018 ,,Dostawa sprzetu
medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytku oraz materialbow medycznych do

EKG i EEG” udziela odpowiedzi:

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 3: Czy Zamawiajacy w miejsce torebki o rozmiarze 9 x 13,5
cm dopusci torebke o rozmiarze 9 x 14 cm?
Odp.: TAK

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 5: Czy Zamawiajacy w miejsce torebki o rozmiarze 14 x 28
cm dopusci torebke o rozmiarze 13,5 x 25,5 cm?
Odp.: NIE

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 6: Czy Zamawiajgcy w miejsce torebki o rozmiarze 20 x 33
cm dopusci torebke o rozmiarze 19 x 33 cm?
Odp.: TAK

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 7: Czy Zamawiajacy w miejsce torebki o rozmiarze 25 x 40
cm dopusci torebke o rozmiarze 30,5 x 38,1 cm?
Odp.: NIE

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci w wyzej wymienionej pozycji zel do USG w opakowaniu 500ml
z jednoczesnym przeliczeniem do 140 opakowan

Odp.: NIE

Pakiet 18 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci w wyzej wymienionej pozycji zel do EEG w opakowaniu 250ml
z jednoczesnym przeliczeniem do 10 opakowan.

Odp.: TAK

SIWZ pkt. 8.4 ppkt 5)

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli wykonawca,
ktory nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z oferta.
Odp.: Zgodnie z ustawy pzp oS§wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej nalezy
przesla¢ w ciagu trzech dni od dnia opublikowania informacji z otwarcia.



Projekt umowy — §2 ust. 6

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o uwzglednienie w wyzej wymienionym ustepie
Projektu Umowy, mozliwos$¢ podniesienia cen brutto w przypadku podniesienia stawki Vat,
przy niezmienionych cenach netto.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Projekt umowy - §4 ust.4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wydluzenie terminu wymiany towaru po uznaniu
reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymieni¢ reklamowany asortyment musi najpierw zbadaé¢ zwrdcony towar
1 nastgpnie podja¢ decyzje o uznaniu reklamacji. Zatatwienie reklamacji wymaga spelnienia
okreslonych procedur, co jest czasochlonne, dlatego tez wlasciwe rozpatrzenie reklamacji
1 wymiana towaru w ciggu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu
watpliwa bedzie jego waznos¢ w swietle przepiséw kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi
znamiona swiadczenia niemozliwego.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, poz. 7-11

Prosimy o wydzielenie poz. 7-11 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym
firmom , specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umozliwi Zamawiajgcemu wybor z posrdd najkorzystniejszych ofert, jak i osiggniecie
nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, poz. 7

Czy zamawiajacy dopusci strzykawke trzyczes$ciowa z rozszerzona skalg 50/60 ml Luer Lock,
j.uz., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelng, jednostronng skalg co 2 ml?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 8, poz. 8-11

Czy zamawiajgcy dopusci strzykawki z jednostronna czytelng skala pomiarowsg,
w kontrastowym kolorze?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, poz. 10

Prosz¢ Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 10 z pakietu 9 . Podzial pakietu zwiekszy
konkurencyjnos¢ postgpowania, umozliwi rowniez zlozenie ofert wiekszej liczbie
wykonawcow a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie korzystnych ofert jakosciowych i cenowych.
Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja bedzie ograniczona do kilku konkurentow,
a Zamawiajacy otrzyma wycene o zawyzonej wartosci w stosunku do wartosci rynkowe;j.
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, poz.10

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gorg do pelnych opakowan.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ



Pakiet 9, poz. 10

Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem powyzej krawedzi, ktérego konstrukcja
zapewnia szczelnos¢ i kompatybilnosé ze standardowym portem, w kolorze biatym, pakowane
indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie
jednostkowe typu Tyvec?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz. 1

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przescieradta o wymiarach 210 cm x 130 cm, i gramaturze minimum
22 g/m2.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.2

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.3

Czy zamawiajgcy dopusci fartuch widkninowy, z rozcigciem w tylnej czesci, poly do
zakladania z tytu na plecach, wigzany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, dhugi
rekaw, zakoficzony mankietem z bawetnianym $ciggaczem o dlugosei 5,5 cm, wigzany z tylu
w talii, niesterylny?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.3

Czy zamawiajacy wymaga fartuch wiékninowy z dtugim rekawem zakonczonym mankietem
z bawelnianym $ciggaczem?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z STWZ

Pakiet 12, poz.3

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do pelnych opakowan.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.6-7

Prosimy Zamawiajacego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt.
z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gére do pelnych opakowan.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.6-7

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym
— foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z mozliwoscia wyciagniecia
pojedynczej sztuki. Opakowanie indywidualne nie jest konieczne, gdyz produkt jest wyrobem
niesterylnym. Ponadto opakowanie indywidualne spowoduje wzrost ceny produktu, z uwagi na



zuzycie wigkszej ilosci materialu na opakowanie oraz podzniejszg koniecznos$¢ utylizacji
wigkszej ilosci odpadow foliowych w postaci opakowan indywidualnych.
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.6-7

Czy zamawiajacy dopusci fartuch foliowy jednorazowego uzytku typu przedniak o wymiarach
68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubosci 16 mikrondw, w rozmiarze
uniwersalnym?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 12, poz.1-3,6-7.9,

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3,6-7.9 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwiazanie pozwoli
innym firmom , specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na ztozenie konkurencyjnej oferty,
a tym samym umozliwi Zamawiajagcemu wybor z posrod najkorzystniejszych ofert, jak
1 osiagniecie nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 13,poz. 5,6,26
Prosimy o dopuszczenie maseczki z drenem o di. Ok. 200 cm, poozstate wymagania bez zmian.
Odp.: TAK

Pakiet 13, poz. 14
Czy zamawiajacy dopusci wasy do podazy tlenu o dtugosci ok. 200 cm?
Odp.: TAK -pozostale wymagania bez zmian

Pakiet 13,poz. 15
Czy zamawiajacy dopusci zestaw do lewatywy niesterylny?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 13,p0z.36

Czy zamawiajacy dopusci worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym,
ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalg co 100 ml, skala do 1,5 1, zakonczony
obrgczg w systemie "okre¢ i zamknij", z instrukcjg uzytkowania w postaci piktogramu
umieszczong na kazdym worku?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 13, poz. 1,3-4,8,12,14-15,26,28,36,45

Czy Zamawiajacy z uwagi na niejednolity charakter produktow zawartych w pakiecie 12
wydzieli pozycje: 1,3-4,8,12,14-15,26,28,36,45 1 utworzy z nich odrgbny pakiet/zadanie.
Zamawiajgcy umozliwi w ten sposdb na zlozenie konkurencyjnej oferty firmom bioracym
udzial w niniejszym postgpowaniu, a tym samym bedzie mial wybor z posréd
najkorzystniejszych ofert, jak i mozliwos¢ osiggnigcia nizszych cen.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 3-4

Prosimy o wydzielenie poz. 3-4 do osobnego pakietu, gdyz takie rozwigzanie pozwoli innym
firmom , specjalizujacy si¢ w danym asortymencie, na zlozenie konkurencyjnej oferty, a tym
samym umozliwi Zamawiajacemu wybor z posrdod najkorzystniejszych ofert, jak i osiagniecie
nizszych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ



Pakiet 20, poz. 3-4

Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania ptynow oraz TS z komorg kroplowa
wykonang z medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly
w calosci wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktérych dren wykonany jest z PVC,
co stanowi zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez
PVC.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego
zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly
biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 3-4

Prosimy aby zamawiajacy dopuscit przyrzady TS i IS bez nazwy wystepujacej bezposrednio na
przyrzadzie. Takie rozwigzanie nie ma wptywu na jakos¢ produktu oraz jego cechy uzytkowe.
Natomiast pelng identyfikacj¢ zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym,
opakowanie posiada nazwe producenta, podstawowe dane techniczne przyrzadu oraz
pogladowa (obrazkowa) instrukcja uzycia.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 3-4

Czy zamawiajgcy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania ptynéw infuzyjnych oraz
krwi bez ftalanéw z informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowane;j)
potwierdzajacg brak zawartosci ftalandw?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 4

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym,
bez miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly biorczej posiada ostone
Z tworzywa sztucznego?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanéw, jatowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny,
z ostra iglg biorcza dwukanatowa wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem
przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka - przezroczysta srednio twarda komora
kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, dlugosé¢ caltkowita komory kroplowej 62 mm, diugosé
czgsci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , zfiltrem filtr ptynu o wielkosci oczek 15um,
rolkowy regulator przeptywu - facznik LUER-LOCK z ostonka - opakowanie jednostkowe typu
blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dtugo$¢ drenu 150 cm?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 20, poz.4

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatow typu TS, jatowy,
niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200um, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrzad
posiada ostra igla biorcza dwukanalowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik
z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwona klapka, przezroczysta komora kroplowa



z filtrem z PCV, di. komory kroplowej 7.5 cm w czgsci przezroczystej ,rolkowy regulator
przeplywu, 1gcznik LUER-LOCK z ostonka, zaczep na dren, dren o dlugoéci 150 cm,
opakowanie jednostkowe typu blister papier —folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 13 pozycja 24

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania cewnik dwuswiattowy, poliuretanowy,
wykonany z biokompatybilnego materiatu zapobiegajacego zwezaniu naczyn, budowa cewnika
zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do sciany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych
otwordw, z koncowka schodkowa, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedhuzaczami,
cewnik o przekroju 12FR i dlugosciach: 15 ¢cm, 17 cm z nadrukiem objetoSci wypelnienia na
ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich,
zestaw apirogenny kompletny do implantacji w sktad ktérego wchodzi: igla z koncowka
echogeniczng, rozmiar 18 G x 7 cm, dtugi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i konicowka typu J,
wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tlokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR
X 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 ¢cm, facznik prowadzacy typu Y, nasadki
iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwg przylepna, opatrunki, skrzydetko mocujace cewnik
(na szwy) oraz mandryny ulatwiajgce zalozenie cewnika.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 24 z pakietu 13 i stworzy osobny pakiet
dla tej pozycji?
Odp.: Nie

Zwracamy si¢ z uprzejmag prosba o wydzielenie z pakietu Nr 13 pozycji nr 19 zawierajacej
Testy Ureazowe do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Testy ureazowe sa szczegélnym testem diagnostycznym, nie majacym nic
wspoblnego z pozostalymi pozycjami w pakiecie [ worki, kaczki jednorazowe itd.] .

W dostawie testow ureazowych do diagnostyki in vitro specjalizujg sie dystrybutorzy, ktorzy
zajmuja sie kompleksowo diagnostykg laboratoryjng in vitre, a testami w kierunku
Helicobacter pylori w szczegdlnosci.

Wydzielenie ich umozliwi zlozenie oferty tym firmom, a Zamawiajacemu uzyskanie
wlasciwego testu po najnizszej cenie.

Szpital uniknie w ten sposob np. grozby dostawy wadliwych testow starej generacji - po
zawyzonych cenach.

Testy ureazowe sg wykorzystywane w bardzo drogim i skomplikowanym badaniu
gastroskopowym, a falszywe wyniki uzyskane przez niewlasciwe testy ureazowe skutkowaé
moga niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne.

W Polsce 100% uzytkownikdw tych testow majgcych na uwadze powyzsze czynniki wydziela
je do dokladnie opisanych , pojedynczych pakietéw lub umozliwia zlozenie oferty na
poszczegdlne pozycje.

W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu Nr 13 dla pozycji nr 19 generuje jedynie
dodatkowe zyski dla hurtowni i firm farmaceutycznych, zawyzajgc niepotrzebnie cene dla
posiadajacego raczej ograniczone srodki Szpitala.

Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz



Pakiet nr 26 pozycja 1

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie:

- nasadek do endoskopu o srednicy 12,8 mm prostych z rowkiem i sko$nych z rowkiem i bez
rowka

- nasadek do endoskopu o $rednicy 8,6 mm prostych z rowkiem i skosnych z rowkiem i bez
rowka?

Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 26 pozycja 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie petli o $rednicach 15 i 25 mm przy
zachowaniu pozostatych wymagan?

Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Wzor umowy § 4 ustep 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu wymiany wadliwego towaru do 5 dni
roboczych od dnia ztozenia reklamacji?

Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Wzor umowy § S ustep 1.1.i 1.2,

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na obnizenie wysokodci kary umownej za opéznienie
w realizacji dostawy i wymianie reklamowanego towaru do poziomu 1% danego asortymentu?
Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Wzor umowy § 6 ustep 2.2.

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode, aby termin opodznienia w dostawie lub reklamacji
uprawniajgcy Zamawiajacego do rozwiazania umowy liczony byl w dniach roboczych?

Odp. Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 9 pozycja 8 termin skladania ofert: 29.11.2018

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania produkt Citra-Valve™ beziglowy zamkniety
system do centralnych dostgpéw naczyniowych o dzialaniu przeciwbakteryjnym z czasem
stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objetos¢ whasna 0,09 ml, membrana w kolorze
czerwony, bez mechanicznych czesci wewngtrznych, wolny od BPA, posiadajacy prosty tor
przeplywu, kompatybilny z koncéwka Luer, Luer Lock o przeplywie grawitacyjnym powyzej
( 550 ml/min ) przy cisnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy cisnieniu 5 PSI,
przezierny umozliwiajacy kontrolg calego toru przeptywu krwi, pakowany pojedynczo?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 9 i stworzy osobny pakiet
dla tej pozycji?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ



Dotyczy pakietu 10:
Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania paski o nastgpujacych parametrach:

1. PARAMETRY

PASKI TESTOWE
METODA POMIARU biosensoryczna
ENZYM dehydrogenaza glukozy
WIELKOSC PROBKI 0,6 pl
e i wis
JEDNOSTA MIARY mg/dl
ZAKRES POMIARU 20-500 mg/dl
CZAS POMIARU 5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU 15-65 %

badanie nie rozpocznie si¢ przy zbyt malej

CZUINIK MINIMALNEJ OBJETOSCI wielkosci probki

MOZLIWOSC DOKROPLENIA nie

PAKOWANIE PASKOW Po;edynczo , po 100 paskéw w opakowaniu
zbiorczym.

TEMPERATURA 430 S

PRZECHOWYWANIA SiEh

TEMPERATURA WYKONYWANIA

POMIARU 15-40 STOPNI

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wylacznie w lecznictwie zamknigtym

wspolpracujace z glukometrem o wskazanych parametrach?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

PARAMETRY
GLUKOMETR

PROCEDURA TESTOWA amperometria

KALIBRACJA 080CZe

TECHNIKA KALIBRACII . L

w celu zwigkszenia dokladnosci pomiaru mechasicana(hasck kalibrajacy)

WYSWIETLACZ CYFRY 1,9 CM

PAMIEC 1000 wynikéw

ZASILANIE 2 baterie CR 2032

ILOSC POMIAROW PRZY 1 BATERII 3000

AUTOMATYCZNE WYLACZENIE po 120 sek

WAGA 33-37 gramow

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA OD -20 DO 60 STOPNI

TEMPERATURA WYKONYWANIA

POMIARU 10-50 STOPNI

KOMUNIKATY LO, HI, KETONES

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Wylacznie w lecznictwie zamknigtym
Paski  pakowane  pojedynczo

Brak automatycznego wyrzutu paska umozliwiaja usuwanie
bezdotykowe paskéw z glukometru

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ



Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiane zapisu par. 1 pkt. 3 ..Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zamdwienia ilosci mniejszych o 20%™?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 9 Pyt. 1

Czy Zamawiajacy, majac na uwadze zasadg zachowania wolnej konkurencji, wylaczy z Pakietu
nr 9 poz. 1-5 i utworzy z nich osobny pod pakiet 9a,lub dopusci skladanie ofert na poszczegolne
pozycje, co pozwoli na zlozenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z STWZ

Pakiet nr 9 Pyt. 2

Czy Zamawiajacy w poz. 1-5 dopusci: bezpieczng kaniule do wlewéw dozylnych wykonang
z poliuretanu, z portem bocznym dziatajacym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu
"klick", domykanym standardowo umieszczonym centralnie nad skrzydetkami mocujacymi,
z automatycznie aktywujacym si¢ plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly po wyjeciu
z kaniuli w pelni zabezpieczajacym operatora przed przypadkowym zakluciem
i nieprzewidziang ekspozycja na krew po wycofaniu igly, z 3 paskami dajagcymi bardzo dobry
kontrast w promieniowaniu RTG i umozliwiajacymi kontrol¢ lokalizacji kaniuli w zyle,
wyposazona w filtr hydrofobowy zapobiegajacy zwrotnemu wyplywowi krwi w momencie
wklucia, koreczek z trzpieniem powyzej krawedzi korka, rozmiary:

*22G (0,90) - d. 25mm; przeptyw 42 ml/min

* 20G (1,00)- dt. 32mm; przeptyw 59 ml/min

 18G(1,30)- dt. 45mm; przeptyw 96 ml/min

* 16G (1,75)- db. 45mm; przeplyw 225 ml/min

* 24G (0,74)- dt. 19mm; przeplyw 29 ml/min?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 9 Pyt. 3

Czy Zamawiajacy w zakresie poz. 1-5 dopusci kaniule z oznaczeniem producenta na
opakowaniu jednostkowym a nie bezposrednio na kaniuli?

Pragniemy zauwazy¢, Zze metalowy zatrzask zabezpieczajacy koniec igly oraz nazwa
producenta bezposrednio na kaniuli sa charakterystycznymi cechami kaniul jednego producenta
1 uniemozliwiaja uczciwg konkurencje.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 5 poz. 9-13

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z zapytaniem czy Zamawiajacy bedzie oczekiwal
zaoferowania r¢kawic diagnostycznych nitrylowych o sile zrywu przed starzeniem wynoszacej
min. 9 N, sile zrywu po starzeniu wynoszacej min 8 N. Pozwoli to zaoferowaé Zamawiajacemu
r¢kawice odporne na rozerwanie,

Odp.: TAK

Pakiet nr 20, poz. 3-4

Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadoéw do przetaczania plynéw z komora kroplowa wykonana
z medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci
wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktorych dren wykonany jest z PVC, co stanowi
zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ



Pakiet nr 20, poz. 3

Whnioskujemy o dopuszczenie przyrzadow do podawania plyndéw infuzyjnych wykonanych
zgodnie z normg PN-EN ISO 8536-4:2013-06 okreslajaca wymagania dotyczace zestawow
jednorazowego uzytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do uzytku medycznego, w celu
zapewnienia ich kompatybilnosci z pojemnikami na pltyny infuzyjne i z wyposazeniem do
podawania dozylnego, ktory charakteryzuje sie:

komorg kroplowa o dlugosci 62 mm (czgs¢ przezroczysta 55mm), calos¢ wolna od ftalanow
(informacja na opakowaniu jednostkowym), igla biorcza standardowa - S$cigta stozkowo,
dwukanatowa, wykonana z ABS bez wzmocnienia wloknem szklanym. Zacisk wyposazony
w uchwyt na dren oraz mozliwos¢ zabezpieczenia igly biorczej po uzyciu, filtr o $rednicy oczek
15um, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie folia-papier, sterylny. Dhugos¢ drenu
150cm.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet nr 20, poz. 5 i

Zwracam si¢ z prosbg o wydzielenie w/w pozycji do z pakietu - pozwoli to na zlozenie
korzystnej oferty cenowej wigkszej ilosci wykonawcow.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Dot. pakiet nr 23 Poz. 1
Czy Zamawiajgcy dopusci petle z siatka o $rednicy korpusu 2,5 mm?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 14

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych dwuswiatlowy
wykonany z poliuretanu z gtadka powierzchnig zewnetrzna. Zestaw posiada znaczong
dtugo$¢ z podang objetoscig wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z miekka koncowka.
Linie przedtuzajace wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw
o przekroju 7F o dtugo$ci 15 cm, 20cm, 30 cm w gotowych zestawach w sktad ktérych
wchodzi w szczegdlnosci: iglta wprowadzajgca introduktora, strzykawka o pojemno$ci
5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu |’ oraz rozszerzacz
naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 9, pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikéw zylnych tréjswiattowy
wykonany z poliuretanu z gtadka powierzchnig zewnetrzna. Zestaw posiada znaczong
dtugo$¢ z podang objetoscig wypelnienia i szybko$¢ przeptywu wraz z miekka koncéwka.
Linie przedtuzajgce wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw
o przekroju 7F o dtugosci 15 cm, 20cm, 30 cm w gotowych zestawach w sktad ktérych
wchodzi w szczegblno$ci: igta wprowadzajgca introduktora, strzykawka o pojemnos$ci
5ml, bezpieczny skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu |’ oraz rozszerzacz
naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pakiet 13, pozycja 24

Czy Zamawiajgcy dopusci cewnik do dializ dwuswiattowy, poliuretanowy wykonany
z biokompatybilnego materiatu zapobiegajgcego zwezaniu naczyn, odporny na zginanie
bez bocznych otwordw, z zakoniczong koncéwka dla maksymalizacji przeptywu, cewnik
o przekroju 12Fr i dtugosciach: 15c¢cm z nadrukiem objeto$ci wypetnienia na ramionach



sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni
RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w sktad ktérego wchodzi: igla
z koncowka echogeniczng, rozmiar 18 G x 7 cm, dhugi (70 cm) prowadnik
Nitinolowy z zakonczeniem w ksztatcie litery ‘]’ z znaczona dtugoscig w skalowanym
dozowniku, strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwan, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12
FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, tacznik prowadzacy typu ‘Y’, taSma mocujaca do drenu
cewnika oraz naklejka identyfikujgca pacjenta.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z STWZ

Pakiet 13, pozycja 24

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik dwuswiattowy poliuretanowy z ramionami prostymi
z kolorystyczne oznaczonymi zakonczeniami zylnymi i tetniczymi za pomoca klamerek
zaciskowych, cewnik 12FR o dtugosci 15 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny,
termowrazliwy materiat cewnika mieknie po implantacji co zwieksza bezpieczeristwo
i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przeptywéw dla utatwienia
doboru wtasciwego cewnika. Elastycznie zabezpieczajgce obrotowe skrzydetka. Rozmiar
i dtugo$¢ cewnika podana we French naniesiona na piaste cewnika. Zestaw z cewnikiem
zawiera: igte wprowadzajaca 18Ga x 7cm, strzykawke 5ml, cewnik PU widoczny w RTG,
dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15c¢m, znaczona prowadnica J-Flex
Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1-7 oraz 10-14 z Pakietu nrl i
stworzy osobny pakiet?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 14-15 z Pakietu nr 9 i stworzy
osobny pakiet?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 24 z Pakietu nr 13i stworzy
osobny pakiet?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 31z Pakietu nr 13i stworzy
osobny pakiet?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiajgcemu mozliwoéci na skladania ofert
konkurencyjnych co przetozy sie na efektywne zarzadzanie srodkami publicznymi.
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

Pytanie 1 dotyczy zapisow umowy § 2

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na dodanie nastepujacego zapisu:

.»Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zaméwien w przypadku zwloki
w  platnosciach (naleznosci wymagalnych) powyzej 30 dni od terminu platnosci
(wymagalnosci) wskazanego na fakturze™?

Odp. Pozostaje zgodnie z siwz



Pytanie 2 dotyczy zapisow umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie istniejgcego zapisu:

.»-...W ciagu 5 dni roboczych od uznania zasadnosci reklamacji. Zamawiajgcy ztozy reklamacje
za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej™?

Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Pytanie 3 Dotyczy zapiséw umowy § 4 ust. 5
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie istniejgcego zapisu:

W przypadku niedostarczenia zamdéwionego asortymentu, po wczesniejszym pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do realizacji nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zaplacenia réznicy wartosci zakupu tego asortymentu przez Zamawiajacego u innego
dostawcy™?

Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Pytanie 4 Dotyczy zapisOw umowy § 5 ust. 1,

Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zmniejszenie wysokosci kary umownej z wymaganych 2%
na 1% oraz z wymaganych 10% na 5%?

Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Pytanie 5 Dotyczy zapisdéw umowy § 6 ust. 2
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na doprecyzowanie istniejacego zapisu:
Oprocz prawa odstgpienia od umowy okreslonego w ust. 1, po wczesniejszym pisemnym
wezwaniu do realizacji nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) trzykrotnego opdznienia w dostawie

2) dwukrotnego opdznienia w dostawie lub reklamacji przekraczajgcego 7 dni

3) dwukrotnej reklamacji jakosciowej na dostarczony przedmiot umowy

4) innego razacego naruszenia umowy lub przepiséw prawa przez Wykonawcg™?

5) Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Dotyczy zapisdéw umowy § 6 ust. 9
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie istniejacego zapisu:
w- -+, 2gody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowic¢”? Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Pytanie 7

Zwracamy si¢ z prosba do Kupujacego o dodanie do wzoru umowy zapisu nastepujacej tresci:
~Strony ustalajg, ze w wyjatkowych, uzasadnionych przez Sprzedawce przypadkach, gdy
wyrdb objety umowg przej$ciowo nie jest dostepny na rynku, Sprzedawca, po uzyskaniu zgody
Kupujacego moze dostarczy¢ wyrob rownowazny, o parametrach nie gorszych od produktu
objetego umowg. Zmiany powyzsze nie powodujg zwiekszenia cen jednostkowych brutto.
Dostawa wyrobu réwnowaznego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.”

Odp. Pozostaje zgodnie z siwz

Pytanie 8

Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o udzielenie informacji czy wobec Zamawiajgcego nie zostala
wszczeta likwidacja, czy Zamawiajacy nie przeksztalca sie w spotke prawa handlowego?
Odp. Pozostaje zgodnie z siwz



Pakiet 5 Pozycja 1- 13

Zwracamy si¢ do zamawiajacego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zaméwienia
dotyczacego Norm oraz wymogéw stawianych Srodkom ochrony indywidualnej kat 111 :

Czy zamawiajacy bedzie oczekiwal informacji o spefnianych normach oraz poziomie ochrony,
AQL na opakowaniu jednostkowym tak aby kazdy uzytkownik moégt zapoznaé sie
z wlasciwosciami ochronnymi produktu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z SIWZ

arek Czaplicki







