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Wyjaénienia tresci SIWZ

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 1843) w zwiazku z zapytaniami Wykonawcéw
dotyczacych wyjasnien do SIWZ, znak postepowania 23/2020 ,,Dostawa sprzetu medycznego
jednorazowego i wielorazowego uzytku oraz materialéw medycznych do EKG i EEG”
udziela odpowiedzi:

Dotyczy zapisow SIWZ:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zlozenie wraz z ofertg oswiadczenia o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitafowej, w sytuacji gdy dany oferent nie nalezy
do zadnej grupy kapitatlowej?

Odp.: Tak

Czy Zamawiajacy wymaga, aby dostawca materialéw do sterylizacji posiadat certyfikat
systemu zarzadzania jakosciag ISO 9001:2015 dotyczaca materialéw sterylizacyjnych?
Zamawiajacy zyskuje pewnos¢, ze oferowane wyroby produkowane sa zgodnie z
obowiazujacymi wymaganiami i normami.

Odp.: Nie

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadanie 6

Poz.1-2

Czy Zamawiajacy wymaga w rekawach aby gramatura papieru wynosita 70 g/m?, a folia byta
co najmniej 8-warstwowa?

Czy Zamawiajacy wymaga aby wylacznie pod folig, na linii zgrzewu fabrycznego znajdowaty
si¢ wskazniki sterylizacji S/EO/FO, informacje w jezyku polskim o kolorze wskaznikéw przed
i po procesie sterylizacji, informacja o kierunku otwierania w formie piktogramu, oznaczenie
normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-2,3,5?

Czy Zamawiajacy wymaga aby na rekawie znajdowal sie piktogram informujacy, ze
opakowanie jest jednorazowego uzytku?

Czy Zamawiajacy wymaga aby dla bezpieczenstwa oraz udogodnieniom w magazynowaniu,
kazda rolka rekawa byla zabezpieczona folia termokurczliwa wraz z etykieta produktu
zawierajacg m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie waznosci, umozliwiajaca archiwizacje
opakowania medycznego?

Czy Zamawiajacy wymaga aby znak CE umieszczony byt wylacznie na opakowaniu
zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych? Wyklucza sie
umieszczenie znaku CE bezposrednio na rekawie.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Dotyczy zadanie poz. 3-7

Czy Zamawiajacy wymaga, aby na torebkach znajdowata sie informacja o kolorze
wskaznikow przed i po sterylizacji w jezyku polskim? Takie rozwigzanie minimalizuje
pomytke interpretacyjna podczas odczytywania wynikow testu.



Czy Zamawiajacy wymaga aby na torebce znajdowal si¢ piktogram informujacy, ze
opakowanie jest jednorazowego uzytku?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Dotyczy zadanie poz.9

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytycznosci Zamawiajacy wymaga, aby pakiet testowy
sktadat si¢ karty testowej umieszczonej pomiedzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?
Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu
Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie byly w jezyku
polskim?

Czy Zamawiajacy wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem kazdy pakiet Bowie & Dick opakowany byl w woreczek strunowy?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 8

Czy Zamawiajacy celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi si¢ na wydzielenie z pakietu
nr 8 pozydji 1-5 lub pozycji 1-7 i stworzy z nich oddzielny pakiet , kaniule dozylne’’?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w poz. 1-5 dopusci: bezpieczng kaniule do wlewéw dozylnych z
automatycznie aktywujacym si¢ plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly, w pehi
zabezpieczajacym przed zakluciem i zachlapaniem krwig, wykonana z poliuretanu z 3
paskami dajacymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umozliwiajacymi kontrole
lokalizacji kaniuli w zyle, koreczek z trzpieniem powyzej krawedzi, dodatkowy port
centralnie umiejscowiony wobec skrzydetek zamykany standardowo bez dodatkowego
mechanizmu, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie
bezposrednio na kaniuli (wyréb medyczny i elementy od niego odlaczane musza by¢
identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak wiec nazwa producenta
bezposrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), opakowanie folia plus papier klasy
medycznej, w nastepujacych rozmiarach:

©24G (0,74)- dI. 19mm; przeplyw  29ml/min

® 22G (0,90) - dt. 25mm; przeplyw 42 ml/min

¢ 20G (1,00)- dt. 32mm; przeptyw 59 ml/min

° 18G(1,30)- dt. 45mm; przeplyw 96 ml/min

* 16G (1,75)- di. 45mm; przeptyw 225 ml/min?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w poz. 6-7 dopusci: bezpieczna kaniule do wlewoéw dozylnych bez portu,
z automatycznie aktywujacym si¢ plastikowym zabezpieczeniem ostrza igly, wykonana z
poliuretanu z 3 paskami dajagcymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i
umozliwiajacymi kontrole lokalizacji kaniuli w zyle, koreczek z trzpieniem powyzej krawedzi,
kaniule wyposazone w filtr hydrofobowy zapobiegajacy zwrotnemu wyplywowi krwi, w
rozmiarze:

* 20G (1,00)- di. 32mm; przeptyw 59 ml/min

* 18G(1,30)- dt. 45mm; przeptyw 96 ml/min

¢18G (1,30)- df. 32mm; przeptyw 103 ml/min?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 1, pozycja 8

Czy Zamawiajacy dopusci worki do moczu pakowane a'l0 sztuk oraz ich wycene z
przeliczeniem ilosci do 400 opakowan?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siwz



Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopusci igly do pendéw w rozmiarze 0,33x12 mm?

Odp.: Tak

Pakiet 3, poz. 11

Czy Zamawiajacy dopusci igly do portu 20G x 25 mm, spelniajace pozostate wymagania?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 3, pozycja 12,13

Czy Zamawiajacy dopusci igly do znieczulen podpajeczynéwkowych bez prowadnicy
spetniajace pozostale wymagania?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 3, poz. 12

Czy Zamawiajacy dopusci igly do znieczulen 25G x 90 mm, spetniajace pozostale wymagania?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 3, poz. 13

Czy Zamawiajacy dopusci igly do znieczulen 25G x 90 mm, spelniajace pozostate wymagania?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 3, pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci nakluwacze pakowane a’100 sztuk oraz ich wyceng z przeliczeniem
ilosci zamawianych opakowan do 600?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siw

Pakiet 7, poz. 1-4

Czy Zamawiajagcy dopusci strzykawki z bialym tlokiem, kontrastujacym mlecznym
cylindrem, z przedtuzona skalg uwzgledniajaca 10% rozszerzenie pojemnosci nomimalnej?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 7, poz. 1-4

Czy zamawiajacy odstagpi od wymogu kolorystycznego oznaczenia na opakowaniu
jednostkowym strzykawki?

Strzykawki, ktére chcemy Panstwu zaoferowa¢ posiadaja duze i wyrazne oznaczenie
pojemnosci wyrazone liczba. Ponadto, kazda strzykawka jest widoczna przez foliowa czesé
opakowania i jest natychmiastowo identyfikowana przez personel medyczny, wobec czego
wymog kolorystycznego oznakowania opakowania jednostkowego uznajemy za bezzasadny
i ograniczajacy uczciwg konkurencje.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki pakowane a’50 sztuk oraz ich wycene z przeliczeniem
ilosci do 480 opakowan?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki 3-czesciowe o pojemnosci 2 ml z koricdwka luer?
Wedlug naszej wiedzy nie produkuje si¢ strzykawek do insuliny o pojemnosci 2 ml.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki pakowane a’100 sztuk oraz ich wyceng z odpowiednim
przeliczeniem ilosci zamawianych opakowan?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siwz



Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do insuliny pakowane a’100 sztuk oraz ich wycene z
odpowiednim przeliczeniem ilosci zamawianych opakowan?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siwz

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z otworem centralnym oraz dwoma
otworami naprzeciwlegtymi, spelniajace pozostate wymagania?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 10, poz. 1-3

Czy Zamawiajacy dopusci cewniki do odsysania z otworem centralnym oraz z dwoma
otworami naprzemianlegltymi, spelniajace pozostate wymagania?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 11, pozycja 42

Czy Zamawiajacy dopusci myjki w rozmiarze 22x16 cm? Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci elektrody EKG w rozmiarze 55x41 mm?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siwz

Pakiet 15, pozycja 5

Czy Zamawiajacy dopusci elektrody EKG w rozmiarze 55x41 mm z Zelem stalym?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 15, poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci papier EKG 80 x 20 m oraz jego wycene z przeliczeniem iloci do
75 sztuk?

Odp.: Tak

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci kranik tréjdroiny pakowany a’50 sztuk oraz jego wycene z
przeliczeniem ilosci do 12 opakowan?

Odp.: Tak

Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiajacy dopusci kranik tréjdrozny z przedtuzaczem pakowany a’50 sztuk oraz jego
wycene z przeliczeniem ilosci do 12 opakowan?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z opisem siwz

Pakiet 17, pozycja 3-4

Prosze o dopuszczenie przyrzadéw z komora kroplowa wykonana z medycznego PCV,
Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady w catosci byly wolne od PCV,
dopuszcza przyrzady w ktdrych dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie
logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 17, pozycja 3

Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plyndéw z igly dwudroina =z
dwustronnym podcigciem bez wzmocnienia z widkna szklanego, z komora kroplowa w czeéci
przezroczystej o dlugosci 55 mm, z nazwa producenta na przyrzadzie zamiast logo?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz



Pakiet 17, pozycja 4
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi z nazwa producenta na przyrzadzie
zamiast logo?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz
Pakiet 17, pozycja 5
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do pobierania i aspirowania plynow z filtrem powietrza
1,2 um?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz
Pakiet 17, pozycja 6
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do infuzji z precyzyjnym regulatorem przeplywu o
nastepu]qcych parametrach:
requlacja przeplywu: od 5 do 250 ml/ h (niebieskie
cyfry na bialym tle), jest przeznaczona do niskich
rozwigzan lepkosci
* regulacja przeplyw: od 5 do 200 ml / h (bialymi
cyframi na niebieskim tle) jest przeznaczona do
roztwordw o lepkosci od 10 do 40%.
= zakres btedu wynasi + 15%.
*  komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez
zawartosci fralanéw (DEHP free)
s kioplomierz komory 20 kropli = 1ml +/-0.1m|
* filtr zabezpieczajacy przed wiekszymi czasteczkami
o wielkosci oczek 15um
kolec z odpowietrzeniem
odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz
zamykang kolorowa klapka
diugosé drenu 145 cm
zacisk rolkowy wyposazony w uchwyt na dren
portY
oba karice przyrzadu zabezpieczone dodatkowo
ochronnymi kapturkami
* nie zawiera lateksu ani ftalandw

* jednorazowego uZytku
o sterylizowany tlenkiem etylenu ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy naruszyt w rzeczonym postepowaniu ,Dostawa
sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytku oraz materiatéw medycznych
do EKG i EEG ,Numer referencyjny: nr 23/2020 zapewne przez omytke

Art. 29. Ustawy PZP

2.Przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé w sposob, ktory mogtby utrudniaé uczciwg
konkurencje.

3. Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze
jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisaé
przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu

TP A

towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”.
Odp.: Szpital posiada glukometry MultiSure GK i zaprasza do zlozenia oferty na dostawe
paskow testowych kompatybilnych z posiadanymi glukometrami.

Zwracamy sig z zapytaniem czy Zamawiajacy postepujac zgodnie z trescig Ustawy PZP

( odpowiednio art. 7 i 29 rzeczonej Ustawy) dopuszcza w rzeczonym postgpowaniu zlozenie
do pakietu numer 9 w pozycji 1 oferty rownowaznej, w postaci wysokiej jakosci paskow
testowych typu Glucomaxx do kompatybilnych z nimi glukometréw (wraz z przekazaniem
glukometrow ktorych cena zawarta bedzie w cenie paskéw testowych) charakteryzujgcych
sie opisanymi ponizej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminujaca koniecznosé¢



kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt matej ilosci krwi wprowadzonej do paska
wraz z wyswietleniem odpowiedniego komunikatu informujacego o
niecatkowitym wypelnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; ¢) Enzym dehydrogenaza
glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysajaca krew umieszczona na szczycie
paska testowego g) Mozliwos¢ wykorzystania jednostkowego opakowania paskéw
testowych w ciaggu 6 miesiecy : h) zakres pomiarowy 20-600 mg/dl z mozliwoscig zamiany
na mmoll przy dokfadnosci wynikéw zgodnej z wytycznymi aktualnej normy 1SO15197:
2015 ( potwierdzona precyzja i dokladnos¢ catego systemu czyli glukometréw , paskéw i
plynéw kontrolnych ); i) zalecana temperatura przechowywania paskéw w zakresie 2-32°C;
j) paski posiadajace wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane
zgodnie z polskim prawem.

Dzialajac w dobrej wierze oraz chcac ograniczy¢ nieprawdziwe informacje pragniemy
podkresli¢, ze kazdy wyréb medyczny ma swoje ograniczenia, jesli chodzi o zastosowania, a
zgodnie z obowigzujacym prawem obowigzkiem wytworcy jest rzetelne poinformowanie
uzytkownikow o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.

Obowiazki te wynikaja m.in. z zapiséw Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
roku z pézniejszymi zmianami:

Zgodnie z art. 8.1. pkt2 — zabrania si¢ stwarzanie falszywego wrazenia, ze leczenie lub
diagnozowanie za pomocg wyrobu na pewno powiedzie sig, lub nieinformowania o
spodziewanym ryzyku zwiazanym z uzywaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym
zastosowaniem lub w okresie dtuzszym niz przewidziany.

Co wigcej, informowanie o tym, ze wyroby innych wytwdrcow nie zawieraja ostrzezen tego
typu, jest umyslnym wprowadzaniem w bfad, poniewaz zgodnie z Rozporzadzeniem MZ z
dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informacje sa obowiazkowe, co regulowane jest przez ww.
Rozporzadzenie:

Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzezenia i $rodki ostroznosci
oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i srodki ostroznosci pozwalajace
personelowi medycznemu je podjac i pouczy¢ o nich pacjenta.

Majac powyzsze na uwadze pragniemy zwréci¢ uwage na potencjalne zagrozenie jakie
bierzecie Panstwo na siebie dopuszczajac Oferenta, ktéry w swojej instrukcji obstugi nie
informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikajacych ze stosowania sprzetu
jakim jest glukometr.

Czy Zamawiajacy dopusci w rzeczonym postepowaniu w pakiecie numer 9 w pozycji 1 , takie
wyroby , ktore w instrukcjach uzycia nie zawieraja ostrzezen o niedoktadnych wynikach
pomiaréw u pacjentéw z obnizonym ci$nieniem, odwodnionych i znajdujacych sie¢ w stanie
powaznego wstrzasu oraz bardzo niskie lub niedoktadne wyniki u pacjentéw w stanie
hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozg lub bez) i jednoczeénie nie zawieraja zapewnienia
producenta o tym, ze w powyzszych przypadkach wyniki sa prawidlowe i miarodajne? A tym
samym Zamawiajacy przejmie na siebie odpowiedzialnoé¢ za ewentualne incydenty
medyczne powstale w przypadku wdrozenia procedury na sprzecie, ktérego instrukgje
obstugi nie informuja o potencjalnych zagrozeniach?

1.Doprecyzowujac opis Specyfikacji, czy wymagaja Panstwo, pakiecie numer 9 w pozydji 1,
aby do rzeczonego postgpowania dopuszczone zostaly tylko paski wspélpracujace z
glukometrami, ktére spetniaja w catosci norme ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym
zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spelnianie rzeczonej normy w
calosci gwarantuje doktadnos¢, precyzje oraz powtarzalnos¢ pomiaréw. Oraz aby wraz z
oferta Wykonawca zlozyl w przedmiotowym postepowaniu na potwierdzenie spehienia



tego wymogu, to jest spelniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez
akredytowany podmiot badawczy zewnetrzny, niezalezny od producenta, bedacego
przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony nalezy rozumieé
wlasciwe urzedowo instytugje lub agencje kontroli jakosci (podmioty zewnetrzne, niezalezne
od producentéw i Wykonawcy), potwierdzajace zgodnosé przez odniesienie do specyfikacji
lub norm zgodnie z ustawq z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszacym si¢ do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93? Uwzgledniajac w tym réwniez okresowe walidacje, pelng
obstuge serwisowa z dedykowanymi plynami kontrolnymi, ktérych koszt pokryje
Wykonawca?

2.Czy Zamawiajacy wymaga w pakiecie numer 9 w pozydji 1, aby do oferty przystepowaly
tylko hurtownie, ktére to reprezentuja WYTWORCE wyrobu medycznego w tym przypadku
producenta glukometréw i paskéw do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWORCA
zgodnie z obowiazujaca Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z pézniejszymi
zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i
prawidliowe oznakowanie wyrobu. Aby spelni¢ obowiazki narzucone przez ww. ustawe,
WYTWORCA musi utrzymywac System Zarzadzania Jakoscia, podczas gdy, DYTRYBUTOR
jest tylko podmiotem majacym miejsce zamieszkania lub siedzibe w panstwie cztonkowskim,
ktory dostarcza lub udostepnia wyréb na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma
obowiazku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wgladu w jej
zawartos¢ i kompletnos¢, w zwiazku z powyzszym bardzo czesto postuguje sie
oswiadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezalezne jednostki notyfikujace. Tym
samym Producent odpowiada za kazdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy
oswiadczen tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzet.

3.Czy zamawiajacy wymaga glukometru z podéwietlana szczeling pomiarowa co ulatwi
personelowi umieszczenie paska testowego?

4.Czy Zamawiajacy wymaga w pakiecie numer 9 w pozydji 1, aby testy paskowe byty usuwane
z glukometrow za pomoca przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwieksza
bezpieczenstwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umozliwiajac bezdotykowe
usuniecie paska z krwia badanego pacjenta?

5.Czy Zamawiajacy wymaga, aby paski testowe w pakiecie numer 9 w pozyji 1 byly wazne
do 6 miesigcy po otwarciu kazdej fiolki paskow z osobna. Dzieki wysokiej stabilnosci enzymu
zawartego w Naszych paskach mozliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel
medyczny, a tym samy wydtuza sie czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokladnoéci
pomiaru zgodnego z nowa norma ISO 15 197:2015

6.Czy Zamawiajacy wymaga, w pakiecie numer 9 w pozydji 1, aby kapilara zasysajaca
znajdowata si¢ na szczycie paska testowego?

7.Czy zamawiajacy wymaga paskow w pakiecie numer 9 w pozycji 1 z enzymem GDH-FAD
uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyzsza aktywnosé katalityczna ze wszystkich dostepnych
enzymow?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Dot. Pakiet nr 1 poz. 1-7

Czy Zamawiajacy dopusci Cewnik urologiczny Foley’a silikonowany, z gumowa zastawke,
5-15 ml?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz



Dot. Pakiet nr 1 poz. 10-14

Czy Zamawiajacy dopusci Cewnik SILIKONOWY 100% Foley’a urologiczny, 5-15 ml?
Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ.

Odp.:Tak

Dot. Pakiet nr 1 poz. (10-14)15

Czy Zamawiajacy dopusci Cewnik Foley’a urolog.Ch 10, 5- 15 ml ? Pozostate wymagania
zgodnie z SIWZ.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Pakiet 15 poz. 6

Czy Zamawiajacy dopusci Papier EKG 80 x 20 m z nadrukiem?

Odp.:Tak

Dot. SIWZ 15. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zwracamy sig z prosba o modyfikacje zapisu w sposéb nastepujacy:

15.3.Kryterium termin dostawy (D) bedzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego
przez Wykonawce w ofercie.

Zamawiajacy wymaga podania terminu w dniach roboczych (tzn. wskazania cyfrowo ilosci
dni), przy czym termin ten moze wynosié:

5 dni robocze — 0 pkt

4 dni robocze — 20 pkt

3 dni robocze lub krécej — 40 pkt

Wskazanie terminu diuzszego niz 5 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Niepodanie w ofercie terminu dostawy bedzie traktowane jako zaoferowanie terminu

5 - dniowego.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz,

Dot. Projekt Umowy - §4 ust. 4

Zwracamy si¢ z prosba o wydhuZenie terminu wymiany wadliwego towaru na wolny od wad
w ciggu 5 dni roboczych od zlozenia reklamagji.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §4 ust. 5

Zwracamy sig z prosba o wykreslenie zapisu z tresci umowy.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §4 ust. 5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie poniZej, zwracamy si¢ z prosba o
modyfikacje zapisu poprzez dodanie:

,Roznica w cenie zakupu towaru u innych dostawcéw nie moze przekroczyé 10% wartosci
zamowionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikajacego z cennika stanowiacego
zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.”

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 1

Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje zapiséw w sposéb nastepujacy:

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)za opdznienie w realizacji dostawy w wysokosci 1% wartosci brutto opdznionego
asortymentu — za kazdy dzien zwtoki,

2)za opdznienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokosci 1%
wartosci brutto danego asortymentu — za kazdy dzien zwloki,

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz



Dot. Projekt Umowy - §6 ust. 2

Zwracamy si¢ z prosba o modyfikacje zapisow w sposdb nastepujacy:

1.0procz prawa odstapienia od umowy okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy moze rozwiazac
umowg ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)trzykrotnego opo6znienia w dostawie lub reklamacji,

2)trzykrotnego opéznienia w dostawie lub reklamacji przekraczajacego 7 dni roboczych
3)trzykrotnej reklamadji jakosciowej na dostarczony przedmiot umowy,

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 4, 5

Zwracamy si¢ z prosba o dodanie do wzoru umowy w §5 ust. 4, 5 o nastepujacej tresci:
4.Zamawiajacy oswiadcza, ze zrzeka sie dochodzenia roszczen z tytutlu przewidzianych
umowa kar umownych i odszkodowan za okres, w ktéorym umowa nie mogta by¢ nalezycie
wykonywana z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a w szczegdlnosci sily wyzszej w
postaci pandemii wirusa COVID-19 5.Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania najwyzszej
starannosci przy realizagji przedmiotu umowy i mozliwe maksymalnego ograniczenia
ewentualnych negatywnych skutkéw wywolanych stanem pandemii, o ktérym mowa w ust.
4"

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 4,5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyzej zwracamy si¢ z prosba o dodanie
do wzoru umowy Umowa §5 ust. 4, 5 o nastepujacej tresci:

,4.5trony postanawiaja, ze zapisy §5 Umowy, okreslajace zasady naliczania kar umownych w
przypadku niewykonania lub niewlasciwego wykonania Umowy, nie znajduja zastosowania
w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie Umowy przez Wykonawce
spowodowane jest skutkami wystapienia epidemii COVID 19.

5.Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedstawienia wszelkich dokumentéw i o$wiadczen
niezbednych dla potwierdzenia wplywu okolicznosci zwiazanych z wystapieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie Umowy, na kazde zadanie Zamawiajacego.”

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. Projekt Umowy - §5 ust. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyzej zwracamy si¢ z prosba o dodanie
do wzoru umowy Umowa §5, ust.4 o nastepujacej tresci:

~4.Zamawiajacy odstepuje od stosowania kar umownych o ktérych mowa w §5 umowy na
okres obowigzywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
ogloszonego przez wladze panstwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Dot. projektu umowy

W zwigzku z wystepowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci
nadzwyczajnych zwiazanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, ktére maja ogromny
wplyw na dostgpnosc m.in. asortymentu bedacego przedmiotem postepowania (tj. zaburzenia
w procesie produkgji, restrykcje poszczegolnych panstw w zakresie eksportu) zwracamy sig
z prosba o modyfikacje umowy poprzez dodanie zapisu o nastepujacej tresci:

SILA WYZSZA

1.5trony zgodnie postanawiaja, ze nie beda odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzann wynikajacych z Umowy spowodowane przez okolicznodci
niewynikajace z winy danej Strony, w szczegélnosci za okolicznosci traktowane jako Sita
Wyzsza.



2.Do celow Umowy ,Sita Wyzsza: oznacza zdarzenie zewnetrzne, pozostajace poza kontrola
Stron oraz niewiazace si¢ z zawinionym dzialaniem Stron, ktérego Strony nie mogly
przewidzie¢ i ktére uniemozliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmuja
w  szczegolnodci: wojne, rewolucje, pozary, powodzie, epidemie, akty administracji
panstwowej, itp.

3.W przypadku zaistnienia Sity Wyzszej, Strona, ktérej taka okoliczno$é uniemozliwia lub
utrudnia prawidlowe wywiazanie si¢ z jej zobowiazan, niezwlocznie powiadomi druga Strone
o takich okolicznosciach i ich przyczynie. Wéwczas strony ustala zakres, alternatywne
rozwiazanie i sposob realizacji Umowy.

4.Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, jest zobowiazana
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan
zmierzajacych do wykonania przedmiotu zamdwienia, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie
sity wyzszej.

5.0bowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania Sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sily wyzszej ww.
obowiazki nie s3 wykonywane, a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyZzszej. W czasie istnienia utrudniers w wykonaniu umowy na skutek dziatania
sity wyzszej w szczegdInosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani nie obciaza
si¢ drugiej strony umowy kosztami zakupéw interwencyjnych.

6.Jezeli Sita Wyzsza, bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dluzej, Strony moga
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ Umowe bez nakladania na zadna ze Stron
dalszych zobowiazar oprocz platnosci naleznych z tytutu prawidtowo wykonanych ushug.
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z swiz

Pakiet 7, poz. 1-4

Czy zamawiajacy dopusci strzykawki bez rozszerzenia?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 7, poz. 7

Czy zamawiajacy dopusci strzykawke ze skala jednostronna?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 8, poz. 10

*Czy zamawiajacy wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiazanie pozwoli na
zlozenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla
Zamawiajacego priorytetem, a podzial pakietu to umozliwia. Ztozenie ofert przez rézne firmy
pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz
zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza liczba oferentéw stwarza
wieksze mozliwosci wyboru.

*Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100
szt. z przeliczeniem ilosci z zaokragleniem w gore do pelnych opakowan.

*Czy zamawiajacy dopusci koreczki z trzpieniem powyzej krawedzi, ktérego konstrukcja
zapewnia szczelnos¢ i kompatybilnos¢ ze standardowym portem, w kolorze biatym,
pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika,
opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 17, poz. 3,4

*Czy zamawiajacy wydzieli poz. 3,4 do osobnego pakietu, takie rozwigzanie pozwoli na
ztozenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniedzy jest dla



Zamawiajacego priorytetem, a podziat pakietu to umozliwia. Zlozenie ofert przez rozne firmy
pozwoli Zamawiajacemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz
zasadami uczciwej konkurencji w mysl ustawy PZP, gdyz wieksza liczba oferentéw stwarza
wigksze mozliwosci wyboru.

*Prosze o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania z komorg kroplowg wykonang z
medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w calosci
wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi
zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

*Czy zamawiajacy dopusci przyrzady z ostra iglg biorcza dwukanatowa, trojplaszczyznowa
— w kolorze biatym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Czy zamawiajacy wymaga zaoferowania przyrzadu do przetaczania bez ftalanéw z
informacja na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzajgca brak
zawartosci ftalanow?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 17, poz. 3

*Czy Zamawiajacy dopusci IS o dtugosci catkowitej komory kroplowej 62 mm, dtugosé czesci
wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

*Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych bez dodatkowego
zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly
biorczej posiada ostone z tworzywa sztucznego?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet 17, poz. 4

Czy zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania krwi i jej preparatéw typu TS o df.
komory kroplowej 7,5 cm w czesci przezroczystej, a catkowita dtugos¢ komory ok. 10 cm ?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 3 poz. 1-10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 7 poz. 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki ze skala rozszerzona?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przeliczenie strzykawek w formularzu cenowo
asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 7 poz. 12

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego pakietu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z 2
paskami widniejacymi w promieniach RTG z polimerowym zatrzaskiem na koricu igly z
filtrem hydrofobowym z nazwa producenta tylko na op. jednostkowym w rozmiarach



16 G | 1,7 x45 | 200 ml/min
17G | 1,5x45 | 142 ml/min
18G | 1,3x45 | 100 ml/min
18G | 1,3x32 | 105 ml/min
206G | 1,1x32 | 61 ml/min
20G | 1,1 x25 | 65 ml/min
22G | 0,9x25 | 36 ml/min
24G | 0,7x19 | 23 ml/min

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 8 poz. 1,8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie do osobnego pakietu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 8 poz. 8

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie zaworu beziglowego pakowanego po 200
lub 250szt?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3,4

Prosze o dopuszczenie przyrzadu do przetaczania ptynéw z komora kroplowa wykonana z
medycznego PVC. Zmawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrzady byly w catosci
wolne od PVC, dopuszcza przyrzady w ktérych dren jest wykonany z PVC, co stanowi
zaprzeczenie logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu bez logo producenta na
przyrzadzie ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu z logo identyfikujacym produkt?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3,4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu bez miejsca na dren oraz bez
uchwytu na igle?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu z igla scieta tréjplaszczyznowo?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 3

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu z komora 55mm w czedci
przezroczystej?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 17 poz. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie spike z filtrem bakteryjnym 0,2um?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz



Pakiet nr 17 poz. 6

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dopuszczenie przyrzadu ze skala -5-250 mi/h
iroztwordw o lepkosci od 10 do 40% od 5-200 z komora kroplowa 62mm z drenem o dtugosci
150cm bez klika

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 7 poz. 1-4 dopusci kontrastujagcy mleczny ttok?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 7 poz. 1 dopusci rozszerzenie do 2,5ml?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 7 poz. 5 dopusci strzykawke do insuliny 1mlI? Pozostale
parametry zgodne z SIWZ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 7 poz. 6 dopusci wycene za op. a’ 100 sztuk?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodne z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 17 poz. 2 dopusci kranik z drenem zawierajacym ftalany?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siw

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 17 poz. 3 dopusci przyrzad bez logo producenta bezposrednio
na przyrzadzie, komora kroplowa zawierajaca medyczny PCV o dt. 55 mm, bez miejsca na igte
i dren w opakowaniu typu folia?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 1-5 dopusci automatyczny metalowy lub poliweglanowy
zatrzask?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 1-5 dopusci kaniule z portem umieszczonym
standardowo nie centralnie w osi skrzydetek?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 1-5 dopusci korek z trzpieniem powyzej krawedzi z 6
paskami kontrastujagcymi w RTG?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 2 dopusci rozmiar 20G 1,1 x 32mm przeptyw 61 ml/min.?
Odp.: Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 3 dopusci rozmiar 18G 1,3 x 45mm przeplyw 100 ml/min.?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 4 dopusci rozmiar 16G 1,7 x 45mm przeptyw 200 ml/min.?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 5 dopusci rozmiar 24G 0,7 x 19mm przeptyw 22 ml/min.?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 6 i 7 dopusci automatyczny poliweglanowy zatrzask i 3
paski kontrastujace w RTG?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 8 poz. 10 dopusci korek z trzpieniem powyzej krawedzi?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy w Pakiecie 3 poz. 13 dopusci 25Gx88mm?

Odp.: Tak, pozostate parametry i wymagania zgodnie z siwz



Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki o pojemnosci 25-35 ml przy pozostatych parametrach bez
zmian?

Odp.: Tak

Pakiet nr 11, pozycja 9

Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki do moczu pakowane po 100 szt.?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 14

Czy Zamawiajacy dopusci wezyki do podawania tlenu przez nos o dlugosdci 200 cm,
pakowane pojedynczo?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 16

Czy Zamawiajacy dopusci zatyczke pakowang po 100 sztuk?

Odp.: Tak, pozostale wymagania zgodne z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 25

Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do trudnych intubagji 5,0 mm 60 cm?

Odp.: Tak

Pakiet nr 11, pozycja 31

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do ptukania Zoladka o $rednicy drenu Ch42 (1,4 cm) o
dtugosci 150 cm?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 37

Czy Zamawiajacy dopusci torbe na wymiociny o okragltym ustniku wyskalowanym do 1500
ml?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 38

Czy Zamawiajacy dopusci obwod oddechowy wykonany z EVA, posiadajacy rury karbowane
obustronnie, mikrobiologicznie czysty, pakowany w opakowanie foliowe?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 39

Czy Zamawiajacy dopusci przedtuzacz do obwodu oddechowego karbowany obustronnie?
Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Pakiet nr 11, pozycja 42

Czy Zamawiajacy dopusci myjke o wymiarach 21 cm x 15,5 cm?

Odp.: Tak

Pakiet nr 11, pozycja 43

Czy Zamawiajacy dopusci dren tlenowy mikrobiologicznie czysty?

Odp.: Nie, pozostaje jak w opisie siwz

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 5 poz. 5,6 do osobnego pakietu i umozliwi ztozenie
konkurencyjnej oferty?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 5 poz. 2 rurke ustno-gardtowa jednorazowego uzytku
w rozmiarze 4, 1SO 10,0 ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu 11 poz. 5,6,14,22,26,38,39,43,48 do osobnego pakietu i
umozliwi ztoZenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz



Czy Zamawiajacy zgodzi sie na wydzielenie z pakietu 5 poz. 1-4 i 7-13 oraz z pakietu 11 poz.
5,6,14,22,26,38,39,43,48 do jednego pakietu i umozliwi zlozenie konkurencyjnej oferty?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 5 maske tlenowa z workiem i drenem 210cm ,
j-uz. mikrobiologicznie czysta, w uniwersalnym rozmiarze dla dorostych?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 6 maske tlenowa z nebulizatorem i drenem
210cm , j.uz. mikrobiologicznie czysta, w uniwersalnym rozmiarze dla dorostych?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 14 cewniki do podawania tlenu przez nos dt.
2100 mm bez ftalanéw juz. mikrobiologicznie czyste .miekkie, elastyczne, pakowane
pojedynczo, opakowanie zbiorcze 50sztuk?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 26 maske tlenowg z drenem 210cm , j.uz.
mikrobiologicznie czysta w uniwersalnym rozmiarze dla dorostych?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 38 dopusci uklad oddechowy do respiratora o
dtugosci 1,6m przy spetieniu pozostatych zapiséw STWZ ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 39 przedtuzacz do obwodu oddechowego-
martwa przestrzen o dlugosci 18cm przy spetieniu pozostalych zapiséw SIWZ?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 43 dren tlenowy o przekroju gwiazdki - nie
zalamujacy sie ze standardowymi koncéwkami do poltaczenia na wecisk, jednorazowy,
mikrobiologicznie czysty?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie 11 poz. 48 lyzki $wiattowodowe do laryngoskopu typu
Macintosh, j.uz. mikrobiologicznie czyste w rozmiarach MAC 2, MAC 3, MAC 4?

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz

Czy w celu zwigkszenia konkurencyjnosci asortymentowo-cenowej Zamawiajacy wydzieli
pozycje z Pakietu nr 3 poz. 15 w celu utworzenia z niej odrebnego pakietu?. Obecny
przedmiot zamdwienia faworyzuje podmioty posiadajace w swoim portfolio peten
asortyment wymieniony w pakiecie nr 3, dyskryminujac pozostate podmioty, oferujace
naktuwacze i, lecz nie posiadajace pozostatej czesci asortymentu.

Odp.: Pozostaje jak w opisie zgodnie z siwz







