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Wyjasnienia tresci SWz

"

Zamawiajacy - Wojewodzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieznie dziatajac na podstawie art. 284
ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 2019 zez zm.)
w zwigzku z zapytaniami Wykonawcéw dotyczacych wyjasnien SWZ do postepowania
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego i wielorazowego uzytku oraz
materiatéw medycznych do EKG i EEG, sprawa 20/2021, udziela odpowiedzi:

1. Pakiet 13 poz. 6. Czy Zamawiajacy wymaga w ww. pozycji papieru z nadrukiem?
Odp. Zamawiajacy wymaga

2. Pakiet 13 poz. 6. Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie papieru z nadrukiem
0 wymiarach 80x25 z przeliczeniem na 48rolek. Odp. Zamawiajacy dopuszcza

3. Projekt umowy - 84 ust.4. Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wydiuzenie
terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 5-7 dni roboczych.
Wykonawca, aby wymieni¢ reklamowany asortyment musi najpierw zbadaé zwrdcony
towar i nastgpnie podja¢ decyzje o uznaniu reklamacji. Zatatwienie reklamacji
wymaga spetnienia okreslonych procedur, co jest czasochtonne, dlatego tez wiasciwe
rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciagu 3 dni jest trudne do wykonania. W
razie pozostawienia zapisu watpliwa bedzie jego wainos¢ w S$wietle przepiséw
kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona s$wiadczenia niemozliwego.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

4. Pakiet nr 1, Pozycja 1-7 oraz 15. Czy Zamawiajacy dopusci dwudrozny cewniki Foleya
wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma
naprzeciwlegtymi otworami z koncowkami kodowanymi kolorami o przekroju jak
ponizej: Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

e cewnik 10Fr o dtugosci 30cm i balon o pojemnosci: 3ml - Sml

s cewnik 12Fr o dtugosci 38cm i balon o pojemnosci: 3ml - Smi

e cewnik 14Fr o diugosci 38cm i balon o pojemnosci: 15ml - 30ml

e cewnik 16Fr - 24Fr o dtugosci 38cm i balon o pojemnosci: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwéjnie

w wewnetrzny worek foliowy i zewnetrzne opakowanie folia-papier, co umozliwia ich

aseptyczne uzytkowanie.

5. Dotyczy: 20/2021, Pakiet nr 1, Pozycja 10-14. Czy Zamawiajacy dopusci cewniki
Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrozny, z dwoma naprzeciwleglymi otworami
z koricdwkami kodowanymi kolorami o przekroju jak ponizej:
e cewnik 14Fr - 22Fr o dtugosci 42cm i balon o pojemnosci: 20ml - 30ml
Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwdjnie
w wewnetrzny worek foliowy i zewnetrzne opakowanie folia-papier, co umozliwia ich
aseptyczne uzytkowanie. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

6. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1-7 oraz 10-15 z Pakietu
nr 1 i stworzy osobny pakiet? Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody
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Dotyczy: 20/2021, Pakiet nr 7, Pozycja 15

Czy Zamawiajacy dopusci zestaw centralnych cewnikdw zylnych tréjswiattowy
wprowadzany metodg Seldingera wykonany z poliuretanu z gtadkg powierzchnig
zewnetrzng. Zestaw posiada znaczong diugos¢ z podang objetoscig wypetnienia i
szybkos¢ przeplywu wraz z miekka zakonczong koncowka. Linie przedituzajace
wytrzymujg wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o
diugosci 15 cm w gotowych zestawach w skiad ktérych wchodzi w szczegdlnosdci: igta

wprowadzajgca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemnosci
5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ')’ o przekroju 0,032 i dtugosci 50cm
umieszczona w pochewce w ksztatcie kota z ptaskim mechanizmem umozliwiajgcym
wprowadzenie prowadnika jedng rekg , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm,
korki zabezpieczajace w ilosciach odpowiadajacych kanatom cewnika kabel
umozliwiajacy identyfikacje potozenia cewnika przy pomocy EKG oraz mocowanie
cewnika typu ,motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przeptywow na
opakowaniu.

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 15 z Pakietu nr 7 i stworzy
osobny pakiet? Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Czy Zamawiajacy postepujac zgodnie z trescig Ustawy PZP ( odpowiednio art. 7 i 29
rzeczonej Ustawy) dopuszcza w rzeczonym postepowaniu ztozenie do pakietu numer 8
w pozycji 1 oferty réwnowaznej, w postaci wysokiej jakosci paskéw testowych typu
Glucomaxx do kompatybilnych z nimi glukometréow (wraz z przekazaniem
glukometrow ktérych cena zawarta bedzie w cenie paskéw testowych)
charakteryzujacych sie opisanymi ponizej parametrami: a) Funkcja Auto-coding
eliminujgca koniecznos¢ kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt matej ilosci
krwi wprowadzonej do paska wraz z wyswietleniem odpowiedniego komunikatu
informujacego o niecatkowitym wypetnieniu paska na wyswietlaczu glukometru; c)
Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysajgca krew
umieszczona na szczycie paska testowego g) Mozliwos¢ wykorzystania jednostkowego
opakowania paskow testowych w ciggu 6 miesiecy : h) zakres pomiarowy 20-600
mg/dl z mozliwoscig zamiany na mmoll przy doktadnosci wynikéw zgodnej z
wytycznymi aktualnej normy IS015197: 2015 ( potwierdzona precyzja i doktadnosé
catego systemu czyli glukometrow , paskow i ptynéw kontrolnych ); i) zalecana
temperatura przechowywania paskow w zakresie 2-32°C; j) paski posiadajace
wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Dziatajac w dobrej wierze oraz chcac ograniczy¢ nieprawdziwe informacje pragniemy
podkresli¢, ze kazdy wyréb medyczny ma swoje ograniczenia, jesli chodzi o
zastosowania, a zgodnie z obowigzujacym prawem obowigzkiem wytworcy jest
rzetelne poinformowanie uzytkownikédw o tych ograniczeniach oraz ewentualnych
ryzykach.

Obowigzki te wynikaja m.in. z zapiséw Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 roku z pézniejszymi zmianami:

Zgodnie z art. 8.1. pkt2 - zabrania sie stwarzanie fatszywego wrazenia, ze leczenie
lub diagnozowanie za pomocg wyrobu na pewno powiedzie sie, lub nieinformowania o
spodziewanym ryzyku zwigzanym z uzywaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym
zastosowaniem lub w okresie diuzszym niz przewidziany.

Co wiecej, informowanie o tym, ze wyroby innych wytworcow nie zawierajg ostrzezen
tego typu, jest umys$lnym wprowadzaniem w biad, poniewaz zgodnie z
Rozporzadzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informacje sa
obowigzkowe, co regulowane jest przez ww. Rozporzadzenie:

Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzezenia i S$rodki
ostroznosci oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwskazania i $rodki
ostroznosci pozwalajace personelowi medycznemu je podjaé i pouczyé o nich
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pacjenta. Majac powyzsze na uwadze pragniemy zwrdcic uwage na potencjalne
zagrozenie jakie bierzecie Paristwo na siebie dopuszczajac Oferenta, ktory w swojej
instrukcji  obstugi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach
wynikajacych ze stosowania sprzetu jakim jest glukometr.

Czy Zamawiajacy dopusci w rzeczonym postepowaniu w pakiecie numer 8 w pozycji
1 , takie wyroby , ktére w instrukcjach uzycia nie zawieraja ostrzezen
0 niedokfadnych wynikach pomiaréw u pacjentéw z obnizonym cisnieniem,
odwodnionych i znajdujacych sie w stanie powaznego wstrzasu oraz bardzo niskie lub
niedoktadne wyniki u pacjentoéw w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketoza lub
bez) i jednoczesnie nie zawierajg zapewnienia producenta o tym, ze w powyzszych
przypadkach wyniki sa prawidtowe i miarodajne? A tym samym Zamawiajacy przejmie
na siebie odpowiedzialnos¢ za ewentualne incydenty medyczne powstate w przypadku
wdrozenia procedury na sprzecie, ktérego instrukcje obstugi nie informuja
0 potencjalnych zagrozeniach? Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Doprecyzowujac opis Specyfikacji, czy wymagajg Panstwo, pakiecie numer
8w pozycji 1, aby do rzeczonego postepowania dopuszczone zostaty tylko paski
wspoétpracujgce z glukometrami, ktére speiniaja w catosci norme ISO 15 197:2015
wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 20157
Spetnianie rzeczonej normy w catosci gwarantuje doktadnos$¢, precyzje oraz
powtarzalno$¢ pomiardw. Oraz aby wraz z ofertg Wykonawca ztozyt
w przedmiotowym postepowaniu na potwierdzenie spetnienia tego wymogu, to jest
spetniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany
podmiot badawczy zewnetrzny, niezalezny od producenta, bedacego przedmiotem
dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony nalezy rozumiec¢ wiasciwe
urzedowo instytucje lub agencje kontroli jakosci (podmioty zewnetrzne, niezalezne od
producentow i Wykonawcy), potwierdzajgce zgodnos¢ przez odniesienie do
specyfikacji lub norm zgodnie z ustawa z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszacym sie do warunkow
wprowadzania produktow do obrotu i uchylajacym rozporzadzenie (EWG) nr 339/937
Uwzgledniajac w tym rowniez okresowe walidacje, petng obstuge serwisowg
z dedykowanymi plynami kontrolnymi, ktérych koszt pokryje Wykonawca?
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Czy Zamawiajacy wymaga w pakiecie numer 8 w pozycji 1, aby do oferty
przystepowaty tylko hurtownie, ktére to reprezentujg WYTWORCE wyrobu
medycznego w tym przypadku producenta glukometréw i paskéw do glukometru a nie
DYTRYBUTORA? WYTWORCA zgodnie z obowigzujaca Ustawg o wyrobach medycznych
z dnia 10 maja 2010 (z péZniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za
projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidiowe oznakowanie wyrobu. Aby
spetni¢ obowigzki narzucone przez ww. ustawg, WYTWORCA musi utrzymywac
System Zarzadzania Jakoscig, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem
majacym miejsce zamieszkania lub siedzibe w panstwie cztonkowskim, ktéry
dostarcza lub udostgpnia wyréb na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma
obowiazku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wgladu w jej
zawartos¢ i kompletno$¢, w zwigzku z powyzszym bardzo czgsto postuguje sie
oswiadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezalezne jednostki
notyfikujace. Tym samym Producent odpowiada za kazdy etap powstawania wyrobu
medycznego, nie tworzy oswiadczen tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany
sprzet. Odp. Zamawiajacy nie wymaga

Pakiet nr 3. Czy Zamawiajacy dopusci w pozycji 9 zaoferowania igiel o parametrach
0,33mmx12mm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza
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Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 9 i 10 z pakietu 3 oraz utworzenie
odrebnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiekszy konkurencyjnosc
asortymentowo-cenowg w przedmiotowym postepowaniu, co przetozy sie na
uzyskanie przez Zamawiajgcego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej
wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje
wylacznie do podmiotéw posiadajacych peten asortyment zawarty w pakiecie.
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 15 z pakietu 3 oraz utworzenie odrebnego
zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiekszy konkurencyjnos¢ asortymentowo-
cenowa w przedmiotowym postepowaniu, co przetozy sie na uzyskanie przez
Zamawiajacego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyzej wymienionej
pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencje wylacznie do
podmiotéw posiadajacych peten asortyment zawarty w pakiecie. Odp. Zamawiajacy
nie wyraza zgody

Pakiet 6, poz. 1-4. Prosze o dopuszczenie strzykawek z kodem kolorystycznym na
opakowaniu zbiorczym. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 6, poz. 4. Prosze o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk
Odp. Zamawiajacy dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem opakowan

Pakiet 6, poz. 6. Prosze o dopuszczenie strzykawek 2z pojedynczg skalg
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 6, poz. 11. Prosze o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu
Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pakiet 15, poz. 3. Prosze o dopuszczenie przyrzadu z igtg wykonang z ABS bez
wzmochnienia. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3. Prosze o dopuszczenie przyrzadu o dtugosci komory kroplowej 55
mm w czesci przezroczystej. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3-4. Prosze o dopuszczenie przyrzadu z komorg wykonang
z medycznego PVC. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3. Prosze o dopuszczenie przyrzadu ze standardowym kolcem
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 6. Prosze o dopuszczenie przyrzadu z drenem o jednej dtugosci - 150
cm. Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 3, poz. 9. Czy Zamawiajacy dopusci igte do pendw o wym. 033x12mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 3, poz. 15. Czy Zamawiajacy dopusci wycene iglowych naktuwaczy
automatycznych w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem ilosci
opakowan? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 6, poz. 1-4. Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki z przediuzong skalg
uwzgledniajaca 10% rozszerzenie pojemnosci nominalnej? Odp. Zamawiajacy nie
dopuszcza

Pakiet 6, poz. 4. Czy Zamawiajacy dopusci wycene strzykawek w opakowaniu a’50
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan? Odp. Zamawiajacy nie
dopuszcza
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Pakiet 6, poz. 6. Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki do pomp infuzyjnych
z jednostronng skalg? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 9, poz. 1-3. Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do odsysania gornych drdg
oddechowych z dwa otworami bocznymi naprzemianlegtymi, jednoczesnie spetniajac
pozostate wymagania SIWZ? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz. 1. Czy Zamawiajacy dopusci kieliszki do lekéw o pojemnosci 30ml?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian

Pakiet 10, poz.1. Czy Zamawiajacy dopusci wycene kieliszkéw w opakowaniu a'90
sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz.12. Czy Zamawiajacy dopusci wyceng skalpela w opakowaniu a’
50sztuk z przeliczeniem ilosci opakowan do 1? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 10, poz.14. Czy Zamawiajacy dopusci wezyki do podawania tlenu przez nos
o dtugosci 2000mm, zawierajace Sladowe ilosci ftalandw? Odp. Zamawiajacy nie
dopuszcza

Pozycja 10, poz. 16. Czy Zamawiajacy dopusci uniwersalng zatyczke o sSrednicy
zewnetrznej 10,5mm? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pozycja 10, poz. 16. Czy Zamawiajacy dopusci wycene zatyczki do cewnikéw
w opakowaniu a'l00szt 2z odpowiednim przeliczeniem iloéci opakowan?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian

Pakiet 10, poz. 25. Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice do trudnych intubacji
5,0mm, 60cm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz. 35. Czy Zamawiajacy dopusci koricéwke do odsysania pola
operacyjnego z drenem 24CH/3000mm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz. 37. Czy Zamawiajacy dopusci torbe na wymiociny wykonang
z przezroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym? Odp. Zamawiajacy
nie dopuszcza

Pakiet 10, poz. 37. Czy Zamawiajacy dopusci torbe na wymiociny z ustnikiem
w ksztatcie kota? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz. 37. Czy Zamawiajacy dopusci torbe na wymiociny o skali do 2000m|?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 10, poz. 38. Czy Zamawiajacy dopuéci rury o diugosci 160cm
Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet 10, poz. 42. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie myjki (rekawicy)
W rozmiarze 16cm x 22cm? Pozostate zapisy zgodnie z SWZ. Odp. Zamawiajacy
dopuszcza

Pakiet 13, poz. 5. Czy Zamawiajacy dopusci elektrody EKG w rozmiarze 55x41 mm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian

Pakiet 15, poz.1. Czy Zamawiajacy dopusci wycene na kranik tréjdrozny
w opakowaniu a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza
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Pakiet 15, poz.2. Czy Zamawiajacy dopusci wycene na kranik trojdrozny
w opakowaniu a’50 sztuk 2z odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowan?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3-4. Prosze o dopuszczenie przyrzadéw z komorg kroplowa wykonang
z wysokiej jakosci medycznego PCV nie zawierajagcego ftalanéw? Odp. Zamawiajacy
nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3. Prosze o dopuszczenie przyrzad do przetaczania ptyndw infuzyjnych
z komorg kroplowg w czesci przezroczystej o diugoséci 55mm? Odp. Zamawiajacy
nie dopuszcza

Pakiet 15, poz. 3. Prosze o dopuszczenie przyrzad do przetaczania ptynéw infuzyjnych
z igla Scieta dwuptaszczyznowo z wykonang z ABS? Odp. Zamawiajacy nie
dopuszcza

Pakiet 15, pozycja 6. Czy Zamawiajgcy dopusci przyrzad do infuzji z precyzyjnym
regulatorem przeptywu o nastepujgcych parametrach: Odp. Zamawiajacy nie
dopuszcza:

o regulacia przephywar od 5 do 250 mi/ h{niebleskie
cyfy na biatym tle), jest przeznaczona do niskich
1opwiazah lephosci

» regulacia preephyw: od 5 do 200 ml/ h (biatymi
cyframi na niebieskim tie) jest przenaczons do
roztwordw o lepkoici od 10 do 405

o zakres bledu wynosl + 158,

¢ komora kropiowa oraz dren wykonane 2 POV bez
zawanodcl Ralandw (DEMP free)

s koplomiesz komory 20 kropll = Iml +/40.1ml

s finr zaberplaczajyry preed wigkerymi cagstecziami

o wielkodci oczek 15pm

kolec 2 odpowietrzeniem

odpowietrznik 2 filtrem. pezeciwbakteryjnym oraz

zamiykang kolorowa Mapka

dhugodd drenu 145 cm

2acisk rolkowy wyposaZony w uchwyt na dren

port ¥

oba kofce preyizadu raberpieczone dodatkowo

echronnyrmi kipturkams

*  nie zawiera lateksy ani falandw

s jednorazowego utytky

»  sierviizowany tie nkiem etylenu

. -

Dotyczy zapisébw SWZ. Czy Zamawiajacy wymaga, aby Oferent posiadat certyfikat
systemu zarzadzania jakoscig ISO 9001:2015 dotyczacq sprzedazy wyposazenia i
sprzetu medycznego, sprzedazy materiatdow eksploatacyjnych i s$rodkéw do
sterylizacji, projektowania, rozwoju,  serwisu, walidacji oraz sprzedazy
oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiajacy zyskuje
pewnos¢, ze oferowane wyroby produkowane sg zgodnie z obowigzujacymi
wymaganiami i normami. Odp. Zamawiajacy nie wymaga

Dotyczy zadania 5

a) poz. 1-2. Czy Zamawiajacy wymaga w rekawach aby gramatura papieru wynosita
70 g/m?2, a folia byta co najmniej 8-warstwowa? Odp. Zamawiajacy nie
wymaga

b) Czy Zamawiajacy wymaga aby wytacznie pod folig, na linii zgrzewu fabrycznego
znajdowatly sie wskazniki sterylizacji S/EQ/FO, informacje w jezyku polskim o
kolorze wskaznikéw przed i po procesie sterylizacji, informacja o kierunku
otwierania w formie piktogramu, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz EN 868-
2,3,5? Odp. Zamawiajacy nie wymaga

c) Czy Zamawiajgcy wymaga aby na rekawie znajdowat sie piktogram informujacy,
ze opakowanie jest jednorazowego uzytku? Odp. Zamawiajacy nie wymaga
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d) Czy Zamawiajacy wymaga aby dla bezpieczenstwa oraz udogodnieniom
w magazynowaniu, kazda rolka rekawa byla zabezpieczona folig termokurczliwg
wraz z etykietg produktu zawierajaca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie
waznosci, umozliwiajacyg archiwizacje opakowania medycznego?
Odp. Zamawiajacy nie wymaga

e) Czy Zamawiajacy wymaga aby znak CE umieszczony byt wylacznie na opakowaniu
zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawg o Wyrobach Medycznych? Wyklucza sie
umieszczenie znaku CE bezposrednio na rekawie. Odp. Zamawiajacy
nie wymaga

f) Dotyczy zadanie poz. 3-7. Czy Zamawiajacy wymaga, aby na torebkach
znajdowata sig informacja o kolorze wskaznikéw przed i po sterylizacji w jezyku
polskim? Takie rozwigzanie minimalizuje pomytke interpretacyjng podczas
odczytywania wynikow testu. Odp. Zamawiajacy nie wymaga
Czy Zamawiajacy wymaga aby na torebce znajdowat sie piktogram informujacy,
ze opakowanie jest jednorazowego uzytku? Odp. Zamawiajacy nie wymaga

g) Dotyczy zadania poz. 8. Czy zgodnie z obowigzujacg norma Zamawiajacy
wymaga, aby na testach chemicznych znajdowato sie oznaczenie obecnie
obowigzujacych norm potwierdzajacych klase testéw? Odp. Zamawiajacy
nie wymaga

h) Dotyczy zadanie poz.9. Czy w celu zapewnienia wysokiej krytycznosci
Zamawiajacy wymaga, aby pakiet testowy skladat sie karty testowej umieszczonej
pomiedzy arkuszami specjalnego papieru i pianki? Odp. Zamawiajacy
nie wymaga

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu
Zamawiajacy wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie
byty w jezyku polskim? Odp. Zamawiajacy nie wymaga

Czy Zamawiajacy wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem kazdy pakiet Bowie & Dick opakowany byt w
woreczek strunowy? Odp. Zamawiajacy nie wymaga

Dot. Pakiet nr 5, pozycja 5, Czy Zamawiajacy w miejsce torebki o rozmiarze 14x28cm
dopusci torebke o rozmiarze 13,5 x 25cm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Dot. Pakiet nr 5, pozycja 6, Czy Zamawiajgacy w miejsce torebki o rozmiarze 20x33cm
dopusci torebke o rozmiarze 19 x 33cm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Dot. Pakiet nr 5, pozycja 7, Czy Zamawiajacy w miejsce torebki o rozmiarze 25x40cm
dopusci torebke o rozmiarze 30 x 46cm? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 4, pozycja nr 6 - Czy zamawiajacy dopusci niesilikonowang rurke
tracheostomijng? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet nr 9, pozycja nr 1-3 - Czy zamawiajacy dopusci cewnik do odsysania z dwoma
naprzeciwlegltymi otworami bocznymi? Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate
parametry bez zmian

Pakiet nr 10, pozycja nr 1 - Czy zamawiajacy dopusci kieliszki o pojemnosci 25-30ml?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian

Pakiet nr 10, pozycja nr 5-6 - Czy zamawiajacy dopusci maske z drenem o dlugosci
180cm? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza
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Pakiet nr 10, pozycja nr 9 - Czy zamawiajacy dopusci opakowanie 105 sztuk,
z przeliczeniem ilosci? Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostale parametry bez
zmian

Pakiet nr 10, pozycja nr 9 - Czy zamawiajacy dopusci opakowanie 100 sztuk,
z przeliczeniem ilosci? Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostale parametry bez
zmian

Pakiet nr 10, pozycja nr 14 - Czy zamawiajgcy dopusci cewnik do podawania tlenu
o dlugosci 2m, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza, pozostate parametry bez zmian

Pakiet nr 10, pozycja nr 18 — Czy zamawiajgcy dopusci zgtebnik z nieprzezroczystym
konektorem? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 21 - Prosimy o doprecyzowanie do jakiego modelu ssaka ma
pasowac filtr? Odp. Uniwersalny (kohncéwki o kilku $érednicach)

Pakiet nr 10, pozycja nr 25 - Czy zamawiajacy dopusci prowadnice o dtugosci 60cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 26 - Czy zamawiajacy dopusci maski z drenem o dlugosci
180cm? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

pakiet nr 10, pozycja nr 37 - Czy zamawiajacy dopusci worki na wymiociny
z szerokim wygodnym otworem wlotowym zapobiegajacym rozlaniu tresci (plastikowa
obrecz umozliwia tatwy chwyt i obstuge zmniejszajac ryzyko zanieczyszczenia)
0 pojemnosci 1500mI? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 38 - Czy zamawiajacy dopusci obwéd z rurami o dtugodci
2m? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 42 - Czy zamawiajgacy oczekuje myjki suchej tzn. niepokrytej
srodkiem myjacym? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 42 - Czy zamawiajacy dopusci rozmiar 15cmx23cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 42 - Czy zamawiajacy dopusci rozmiar 17,5cmx24cm?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 48 - Czy zamawiajacy dopusci tyzke do laryngoskopu
mikrobiologicznie czystg? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 48 - Czy zamawiajacy dopusci tyzke do laryngoskopu
metalowg z plastikowym mocowaniem? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

Pakiet nr 10, pozycja nr 48 - Czy zamawiajgcy dopusci tyzke w catosci plastikowa,
sterylng? Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza

PowyzZsze wyjasnienia Zamawiajacego stanowia integralng tresé SWz
i sa wigzace dla Wykonawcow bioracych udziat w niniejszym postepowaniu.
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