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Wyjasnienia

Zamawiajacy - Wojewddzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"
w Gnieznie, w zwiagzku z prowadzonym postepowaniem do 130 000 zlotych pt. ,,Dostawa
odczynnikéw do wykonywania badari z zakresu hematologii z dzier;awq analizatorow”,
sprawa 2/U/2024, udziela odpowiedzi na zadane pytania od Wykonawcow, a mianowicie:

1. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé podpisania umowy w formie elektroniczne;j
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe uprawniong, zgodnie z forma
reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze sagdowym lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobe umocowang (na
podstawie pelnomocnictwa) przez osoby uprawnione? Odp. Zamawiajacy dopuszcza

2. Zalgcznik nr 3 — Wzor umowy §7 wust. 1 tiret pierwsze: Uprzejmie prosimy
o doprecyzowanie poprzez zastagpienie zwrotu ,,wartosci realizacji zaméwienia, o ktorym
mowa w paragrafie 2 umowy” wyrazeniem ,,wartosci brutto niedostarczonego w terminie
zamowienia”, Odp. Zamawiajacy wyraza zgode

3. Zalgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace analizatora hematologicznego i odczynnikow,
pkt 6. Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy wymaga, aby analizator wyposazony byt
w podajnik na min. 20 prébek, a jednoczesnie, aby statywy na probowki byly min. 10-cio
miejscowe, co usprawni i nie spowolni wykonania badan, i wydawania wynikéw?
Odp. TAK

4. Zalgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace analizatora hematologicznego i odczynnikéw,

pkt 13: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o doprecyzowanie czy wymaga, aby przy
zapewnieniu materiatu do wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci Wykonawca zapewnial
rowniez udzial w kontroli mi¢dzynarodowej, ktéra prowadzona jest w trybie on-line, w
oparciu o material do codziennej kontroli?
Uzyskiwane wyniki wysylane sa z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia kontrolnego,
bez koniecznosci zgrywania ich na zewngtrzny nosnik USB i przenoszenia oraz
wgrywania na innym komputerze, czy tez zatwierdzania wynikow kontroli przez
Uzytkownika, ponad to program ten posiada akredytacje organizatoréw badan bieglosci
ISO. Odp. TAK

5. Zalgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace analizatora hematologicznego i odczynnikéw, pkt
14: Prosimy Zamawiajacego o wyrazenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej
policzonej w ilosciach uwzgledniajacych wazno$¢ folki na opakowaniu. Umozliwi to
zamawiajgcemu oszczgdno$¢ materiatu kontrolnego z zachowaniem najwyzszej jakosci.
Odp. Zamawiajacy wyraza zgode

6. Zal. nr 2 Wymagania dotyczace analizatora hematologicznego i odczynnikéw, pkt 18.
Czy Zamawiajacy wymaga, aby Uzytkownik analizatora mial mozliwo$¢ manualnego
wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla probek leukopenicznych co daje Uzytkownikowi
mozliwos¢ decyzji, kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar bedzie
wykonany? Odp. TAK

7. Zal. nr 2 Wymagania dotyczace analizatora hematologicznego i odczynnikéw, pkt 19.
Zwracamy si¢ z prosba o podanie czy Zamawiajacy wymaga, aby oprocz instrukcji
w jezyku polskim w formie papierowej oferowany analizator posiadal wbudowana



instrukcje¢ obstugi w jezyku polskim, ktéra daje mozliwo$¢ automatycznego
przekierowania i wys$wietlania dzialan naprawczych i opisu bledu wygenerowanego
aktualnie przez analizator oraz ulatwia wyszukiwanie informacji dotyczacych procedur
konserwacji 1 czynnosci zwigzanych z obstugg analizatora? Odp. TAK

Zalacznik:
1. Wzér umowy — po modyfikacji

Powyisze wyjas$nienia Zamawiajacego stanowiy integralna tres¢ zapiséw zaproszenia
i sa wigzace dla Wykonawcéw bioracych udzial w niniejszym post¢powaniu.
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